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Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 
 strona internetowa prowadzonego postępowania  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: 
„Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-
54/2024 

 

Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – nr 32 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela 
niezwłocznie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ” 
oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania  

 
Pytanie 1 
1. Czy Zamawiający w pakiecie 20 w ramach pozycji 1 oraz 2 w miejsce pierwotnych zapisów 
wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta 
zgodnie z opisem: Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną, 
suchą regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) w zakresie od -10 do -
40cm H2O. Bezgłośny. Wyskalowany do objętości 2500ml z precyzyjną podziałką umożliwiający 
wizualizację prawidłowego działania drenażu w zakresie małych objętości ( co 1ml do 100ml i co 
2 do 200ml, co 5ml do 2500ml). Mieszki próżniowe jako optyczny wskaźnik poprawnego 
działania źródła ssania. Automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia                           
w opłucnej z dodatkową zastawką manualną oraz automatyczny zawór uwalniający dodatnie 
ciśnienie. Bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu. W zestawie fiolka z wodą 
sterylną do wypełnienia zastawki wodnej. Możliwość postawienia drenażu na podłodze. Uchwyt 
umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej 
(poziomej) na krótki czas nie powodując wymieszania roztworów wewnątrz komory. Pojedynczy 
dren łączący bezlateksowy zabezpieczonym przed przed zagięciem sprężyną, wyposażony                   
w klamrę zaciskową. Zapakowany sterylnie? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
 
Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący 
dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.  

 

Apteka Szpitalna: Emilia Gruszczewska 
Dział Zamówień Publicznych: Elżbieta Marcinkowska 
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