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Załącznik nr 1 - OPZ 
 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu mikrofalowych obciążeń precyzyjnych (2 szt.) ze złą-

czami typu N (wtyk i gniazdo) dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w War-
szawie, ul. Szachowa 1.  

2. Zamawiający wymaga aby przyrządy były w pełni sprawne i funkcjonalne. 
3. Zamawiający wymaga by urządzenia były nowe, nieużywane. 
4. Warunki dostawy 

a. Czas  dostawy do 8 tygodni od daty złożenia zamówienia. 

b. Dostawa do Instytutu Łączności - PIB, Warszawa, ul. Szachowa 1. 

c. Dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem przyrządu w czasie transportu 
oraz jej załadunku i rozładunku. 

 
Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parame-
trów, wymagań technicznych i funkcjonalnych. Proponowany przez Wykonawcę przyrząd musi charaktery-
zować się parametrami technicznymi nie gorszymi niż te wymienione w specyfikacji: 

 

Elementy zestawu Obciążenie mikrofalowe, wtyk 50 Ohm , złącze typu N(m) – 1 szt. 
Obciążenia mikrofalowe, gniazdo 50 Ohm, złącze typu N(f) – 1 szt. 

Specyfikacja - impedancja  wejściowa 50 Ohm 
- pasmo pracy od DC do 18 GHz 
- straty odbiciowe (Return Loss) min. 40 dB w całym pasmie pracy 

Gwarancja minimum 12 miesięcy  

 


